
Приложение к аттестату 
аккредитации Г Ц И С И 

1. Полное название центра 

2. Регистрационный номер 
3. Функции центра 

4. Адрес и реквизиты 

5. Область аккредитации 

Государственный центр испытаний средств измерений 
Федеральное государственное учреждение 
«Татарстанский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации» (ГЦИ С И Ф Г У «Тест-Татарстан») 
30065 - 09 
Проведение испытаний средств измерений для целей 
утверждения типа 

420029, г. Казань, ул. Журналистов , 24 

*• •.™и |а!е™н. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

Измерения 
геометрическ 
их величин 

Рулетки измерительные 
металлические 

Микроскопы 

Нивелиры 

Теодолиты 

Планиметры корневые 
пропорциональные 

Толщиномеры 
ультразвуковые 

Толщиномеры 
диэлектрических покрытий 
на немагнитных 
токопроводящих основаниях 
и магнитных основаниях 

Дефектоскопы 
ультразвуковые 
магнитопорошковые 

Люфтомеры рулевого 
управления автомобиля 

Диапазон измерений 

(0 -50) м 

19-33 x (0,015-6) мм 
24х (0-6,5) мм 
(0-80) мм 
(0-160) мм 
(0-200) мм 
(0-100) мм 
15 х (0-8) мм 

наим. 1,8 м 

Горизонтальные углы (0 
360)° 
Вертикальные углы 
[(-60)-55]° 

(0-100)% 

(0,2 -300) мм 
(2-20000) мкм 

(0,4-5000) мм 
(3-200) мм 
(750-1100)А 

(0-30)" 

КТ2;.3 ГОСТ 7502-98 

±3 мкм 
±0,01 мкм 
±5 мкм 
±3 мкм 

±0,01 мкм 

С К О ( 0 , 3 - 10) мм/км 

СКО (2-60)" 

±0,2 % 

± (0,05-2) мм 
±(10200) мкм 

±(0 ,1-5)% 
± 1 % 
-(50-100) А 

± Г 

Светодальномеры (0,5-3000) м ±(0,6+1 • 10"°L)MM 



Приложение к аттестату 
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1.10 Микроинтерферометры Rz Rmax 
(0,1-300) мкм 

СКО 0,04 мкм 

2 Измерения 
механических 
величин 

2.1 

Измерения 
механических 
величин 

Весы (0,002-200) г 
(0,002-20) кг 
(0,002-50) кг 

(0,002-50) кг 

(0,020-15) кг 

(0,1-20) кг 

(5-5000) кг 

КТ Средний (III), 
КТ Обычный (ПИ) 
ГОСТ 29329-92 

2.2 

Измерения 
механических 
величин 

Весы автомобильные для 
статического взвешивания 

(10-60)т КТ Средний (III), 
КТ Обычный (ПИ) 
ГОСТ 29329-92 

2.3 

Измерения 
механических 
величин 

Весы автомобильные для 
взвешивания в движении 

(10-60)т КТ Средний (III), 
КТ Обычный (ПП) 
ГОСТ 29329-92 

2.4 

Измерения 
механических 
величин 

Весы вагонные для 
статического взвешивания 

(60-200)т КТ средний (Ш) , 
КТ Обычный (ПП) 
ГОСТ 29329-92 

2.5 

Измерения 
механических 
величин 

Весы вагонные для 
взвешивания в движении 

(60-200)т КТ Средний (III), 
КТ Обычный (ПП) 
ГОСТ 29329-92 

2.6 

Измерения 
механических 
величин 

Дозаторы весовые 
дискретного 
действия 

(0,5-100) кг 
(500-3000) кг 

КТ Средний (III), 
КТ Обычный (ПП) 
ГОСТ 29329-92 

2.7 

Измерения 
механических 
величин 

Гири эталонные и 
общего назначения 

(0,000001-0,005) кг 

(0,000001-0,5) кг 

(0,000001-20) кг 

(0,0001-20) кг 

КТ Е,, Е 2 , F b F 2 , М ь М 2 

М 3 по ГОСТ 7328-2001 

2.8 

Измерения 
механических 
величин 

Гири общего назначения (100-10000)г 

(100-10000)г 

K T E , , E 2 , F , , F 2 , М, по 
ГОСТ 7328-2001 

2.9 

Измерения 
механических 
величин 

Динамометры 
Динамометры пружинные 
общего назначения 

(5-5 • 10 5 )Н 
(10-5 • 10 4 )Н 

± 0,5 % 
± 2 % 

2.10 у 

Измерения 
механических 
величин 

.Спидометры автомобильные 
\ 

(20-220) км/ч ± 3 км/ч 

2.1 /1 
S ° 1 о 

\ * 

\ 

Ц^хометры (10-6- 10 4) об/мин ± 0 , 1 5 % 
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2.12 Тахографы (25-125) км/ч ± 3 км/ч 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

Стенды для контроля углов 
установки колёс автомобиля 

Стенды и приборы для 
балансировки колес 
автомобилей 

Приборы для проверки 
регулировки света фар 

Стенды для проверки 
тормозных систем 
автомобилей 

(0-30) мм 
15° 

(0-999)г 
(0-360)° 

(0-50) мм/Юм 
(300-1200) мм 

(500-100000)Н 

± 0,5 мм 

±3 г. 
±3° 

± 1 мм/Юм 
± 15 % 

± 2 % 

3 Измерения 
параметров 
потока 
расхода, 
уровня, 
объёма 
веществ 

3.1 Установки для поверки 
счётчиков газа 

(0,02-10) м 3/ч 
(4-4000) м 3/ч 

± 0,25% 
± 0,25% 

3.2 Установки поверочные 
расходомеров-счётчиков 
жидкости 

(0,02-1000) м 3/ч ± 0 , 1 % 

3.3 Счётчики жидкости 
объёмные 

(3-10- 4-3-10- 1)M 3/C 
(1,5-150) м 3/ч 
(0,03-15) м 3/ч 

± (0,5-2,5) % 
± (2-5)% 
± (2-5)% 

3.4 Счетчики жидкости, 
расходомеры, 
преобразователи 
расхода электромагнитные 

ДУ (15-100) мм ± (0,9-2) % 

3.5 Счетчики жидкости, 
расходомеры, 
преобразователи 
расхода ультразвуковые 

ДУ (32-100) мм 
ДУ (50-1000) мм 
ДУ (25-200) мм 
ДУ (50-1000) мм 

± (1-2) % 
±(1-1 ,5)% 
±(0 ,5-1)% 

3.6 Теплосчетчики ДУ (25-200) мм 
ДУ (50-1000) мм 

± ( 1 - 2 ) % 
± 4 % 

3.7 Счётчики объёмного расхода 
газов 

(5 • 10-"-0,3)м3/с 
(1 • 10"2-0,7) м 3/с 
(1 • 10" 5-2- 10"3) м 3/с 
(1 • 10' 5-2 • 10" 3)м 3/с 
(5 • 10б—1,6 - 10"4) м 3/с 

±(1-1 ,5)% 
±(1-2 ,5)% 
± 2 % 
± 2 % 

1 
U s — Л/ 

Счётчики жидкости массовые (Ю - 4 - 1) кг/с 
(0,1 -10) кг/с 
(1-100) кг/с 
(10-1000) кг/с 

±0,25 % 
±0,25 % 
± 0,25 % 
±0,25 % 
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шшшш 1 ч 
3.9 Колонки топливораздаточные (33 • 10" 6-42- Ю ^ м ' / ч ± ( 0 , 5 - 1 ) % 

3.10 
Колонки раздаточные 
сжиженного газа 

(45±5) л/мин ± 1,0% 

3.11 Колонки маслораздаточные (4-8) л/мин ±(0,25-1)% 

3.12 Преобразователи расхода 
турбинные 

(25-270) м:7ч 
(50-500) м 3/ч 
(90-900) м 3/ч 
(190-1900) м 3/ч 

± 1 , 5 % 
±1,5 % 
± 1 , 5 % 
± 1 , 5 % 

3.13 Мерники 200; 500; 1000 л 
2-10 л 
20; 50; 100 л 
200; 500; 1000 л 

± 0,02 % 
±0,1 % 

3.14 Мерники технические 20; 50; 100 л 
200; 500; 1000 л 
свыше 1000 л 

± 0,2% 
± 0,5% 

3.15 Цистерны автомобильные Д о З м 3 

(3-30) м 3 

свыше 30 м 3 

до 3 м 3 

(3-15)м 3 

свыше 15 м 3 

± 0,4% 

± 0,2 % 

3.16 Кружки мерные, колбы, 
цилиндры, мензурки, 
бюретки 

(10- 4-2-10- 3)м 3 ± (0,5-2)% 

3.17 Метроштоки для измерения 
уровня нефтепродуктов 

(0-4500) мм ±2,0 мм 

3.18 Ротаметры (5,6-10'5-5,3-10"3) м7с 
(2,2-10-6-2,l-10_ 3) м 3/с 

± 2,5% 

3.19 Корректоры газа (-50и-.+60°)С 
(0,08-2,5) МПа 

±(0 ,1-0 ,2)% 

3.20 

if, 
1|_ 1 1 
1* \ 1 щ 

Информационно-
измерительные системы, 
измерительные комплексы и 
компоненты к ним 

(0-20) мА 
(0-30) В 
(0-400) Ом 
(0-1000) Гц 
[(-50)-450]°С 
[(-0,1)-2]МПа 
(1*10- 4-1*10 7)ГДж 
(0,03-250000) м 3/ч 
(3,2*10 3 - l*10 8 )Re 
Измеряемая среда вода: 
До 0,1 Гкал/ч 
От (0,1-0,5) Гкал/ч 
Св. 0,5 Гкал/ч 
Диапазон расхода воды от4 
до 100% 

±(0 ,1-1)% 

± (0,5-3)% 

±6%npHAt<10°C 
± 5 % 10°C<At<20°C 
± 4% At>20°C 
не более ± 2% 
± 5% в диапазоне 
расхода от 10 до 30% 
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Измеряемая среда пар: 
До 0,1 Гкал/ч 
От (0,1-0,5) Гкал/ч 
Св. 0,5 Гкал/ч 
Диапазон расхода пара от 10 
до 100% 
Измеряемая среда газ: 
От 1 до 100% расхода 
объёма 

± 4% в диапазоне 
расхода отЗОдо 100% 

± (1-5)% 

3.21 Установки расходомерные 
трубопоршневые 

(5-4000) м7г ± 0 , 1 % 

Измерения 
давления и 
вакуума 

(0,04-1,6) кгс/см 2 

(4-160 Па) 
(1-2,5) кгс/см 2 

(1-2,5) кгс/см 2 

(4-6) кгс/см 2 

(0,4-0,6 МПа) 

(1,6-6) кгс/см 2 

(0,16-0,6 МПа) 

(0,6-4) кгс/см 2 

(0,06-0,4 МПа) 

(10-60) кгс/см 2 

(1-6 МПа) 

(100-600) кгс/см 2 

4.1 Преобразователи давления КТО, 15 ГОСТ2405-88 

КТ 0,05 ГОСТ 2405-88 
КТ 1,0 ГОСТ 2405-88 
КТ 0,15 ГОСТ 2405¬ 
88 

КТ 0,25 ГОСТ 2405-88 

КТ 0,6 ГОСТ 2405-88 

КТ 1,0 ГОСТ 2405-88 
КТ 1,5 ГОСТ 2405-88 
КТ 2,5 ГОСТ 2405-88 

КТ 0,15 ГОСТ 2405-88 
КТ 0,25 ГОСТ 2405-88 
КТ 0,6 ГОСТ 2405-88 
КТ 1,0 ГОСТ 2405-88 

4.2 Манометры (0,04-1,6) кгс/см 2 

(4-160 Па) 
(0,04-2500) кгс/см 2 

КТ 0,05 ГОСТ 2405-88 
КТ 0,4 ГОСТ 2405-88 
КТ 1,0 ГОСТ 2405-88 
КТ 0,6 ГОСТ 2405-88 
КТ 1,5 ГОСТ 2405-88 
КТ 2,5 ГОСТ 2405-88 

4.3 Напоромеры, тягомеры (25-100) кгс/м' 
(400-2500) Па 

КТ 1,5 ГОСТ 2405-88 
КТ 2,5 ГОСТ 2405-88 

4.4 Микроманометры (10-250) кгс/м' 
(4-250) кгс/м 2 

(0,004-2,5 Па) 

КТ 0,02 ГОСТ 2405-88 
КТ 1,5 ГОСТ 2405-88 
КТ 2,5 ГОСТ 2405-88 

Мановакуумметры (0,95-2,5) кгс/см" КТ 0,05 ГОСТ 2405-88 
КТ 0,4 ГОСТ 2405-88 
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4.6 Манометры грузопоршневые (2,5-6) кгс/см 2 

(0,25-0,6 МПа) 
(1,0-60) кгс/см 2 

(1-6 МПа) 
100-600 кгс/см 2 

(10-60 МПа) 

КТ 0,02 ГОСТ 2405-88 

КТ 0,05 ГОСТ 2405-88 

КТ 0,05 ГОСТ 2405-88 

4.7 Вакуумметры абсолютного 
давления 

(1 • 10"5-1 • 10 3 )Па ± (30-50) % 

4.8 Барометры (6,6-1090)-10" Па ±(100-200) Па 

5 Измерения 
физико-
химического 
состава и 
свойств 
веществ 

5.1 Вискозиметры (4-10"7 -3 ,4-10" 2 )м 2 /с 
(4-10'7 - 1,0-ИГ1 )м 2 / с 
(10-150)с 
(1- 10'3—1- 10 3)Па- с 
(1- Ю-3—1 - 1 0 2 ) П а с 

± (0,2- 0,4)% 
±(0,5- 1,5)% 
± (0,2- 0,5)% 
±(1 ,5-3)% 
± ( 1 - 10)% 

5.2 Психрометры аспирационные (10-100)% ± ( 2 - 7 ) % 

5.3 Плотномеры (0,8-2,8) T/CMJ 

(0,5-2) кг/м 3 

±2,5% 
±0,01% 

5.4 Октанометры (60,0-110)04 ±1,5 

5.5 рН-метры, иономеры и 
редоксметры промышленные 
и лабораторные (комплекты), 
преобразователи 
измерительные рН (РХ), 
анализаторы жидкости 
многопараметрические 

(0-14)рН 
[(-4)-20]рХ 
[(-1999)+1999]мВ 
[(-2)-20] рН(рХ) 
± 3000 мВ 
(0-100) мСм/см 
(0-19,9) мг/дм 3 

[(-2)-14]рН(рХ) 
[(-2100)-2100]мВ 
(0-50)°С 
(0-2011)мВ 

±(0,01-0,5)рН 
±(0,01-0,5)рХ 
±20 мВ 
±(0,01-0,2) рН(рХ) 
±(0,06-9) мВ 
±2% 
±(2-10)% 
±(0,02-0,05)рН(рХ) 
±1,5 мВ 
±0,3 °С 

5.6 Преобразователи плотности 
поточные 

(700-1100) кг/м11 ±0,3 кг/м 3 

5.7 Влагомеры поточные (0-10)% ±0,07 % 

6 Теплофизиче 

темперэттал! 
ие^нзиереи^я 

№ 
\ * \ 1 ^ / у// 

Термопреобразователи (273-903)К 
(903-1360)К 

±0,02-0,05К 
±0,1-1 К 
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6.3 Термометры цифровые (273-573)К ±0,05-15 К 

6.4 Термостаты (муфельные 
печи) 

(173-1473)К ±0,05-15 К 

6.5 Преобразователи 
термоэлектрические 

(573-1473)К ±(0,5-0,9) К 
±(1 -1 ,8 )К 

6.6 Калибраторы температуры (223-1473)К ± (0,02-4) К 

6.7 Пирометры оптические (1100-1700)К ±(14-20) К 

Измерения 
времени и 
частоты 

± 1 • 10* 

± 1 • 10"8 

7.1 Частотомеры электронно-
счётные до 1 ГГц 
Частотомеры электронно-
счётные свыше 1 ГГц 

(0,1-1 • 10у) Гц 

(1-16,6- 10 9 )ГГц 

7.2 Секундомеры механические 
Секундомеры электрические 

(0-60) мин 
(0,1-10) с 

±(1,0-1,8) с 
± (0,03-0,05) с 

НСТБ± 1 • 10-' 2 за 1 с 7.3 Компараторы частоты (1 ;5 ; 10) МГц 

(0,1-1 • 107) Гц 
(0-15) В 

± ( 1 • 10"М • 10"*) 7.4 Генераторы низкочастотные 
(немодулированных 
синусоидальных сигналов) 

± 2,5 % 

7.5 Генераторы стандартных 
сигналов 

(0,1-17,44- 10 ) МГц ±(0 ,01-2)% 

7.6 Генераторы импульсов 
измерительные. 

(20 • 1 0 - 1 0 ) с 
(0,01-100) В 
(0,01-2- 10 7) Гц 

± 1 0 % 
± ( 1 - 1 0 ) % 
± (2-3) % 

Измерения 
электрически 
х и 
магнитных 
величин 

(1 • 10^30) А 8.1 Амперметры постоянного 
тока 

± (0,02-0,5) % 

8.2 Калибраторы постоянного 
тока 

(1 • 10"M0)A 

(1 • 10"5-1 • 10 3 )В 

± (0,007-0,01) % 

8.3 Вольтметры постоянного 
тока 

± (0,005-0,5) % 

Потенциометры постоянного 
тока 

(0-2,121 И ) В 

Амперметры переменного 
тока 

(2- 10 ' 5 -25)А 
(1 • \V*-2) А 

(40-2- 10 4 )Гц 

КТ 0,001; 0,002 
КТ 0,01; 0,02 
ГОСТ 9245-79 

±(0,1-0,5)% 
± 0,5 % 
±(0,1-2,5)% 


